1. LEGEMIDLETS NAVN

Nexplanon 68 mg implantat til subkutan bruk

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Nexplanon er et rantgentett, ikke nedbrytbart, beyelig implantat som bare inneholder et progestogen
og er forhandsladet i en steril engangsapplikator.

Hvert rontgentette implantat inneholder 68 mg etonogestrel; frigjeringshastigheten er cirka

60-70 mikrogram/degn i uke 5-6, avtagende til ca. 35-45 mikrogram/degn ved slutten av det forste
aret, til ca. 30-40 mikrogram/degn ved slutten av det andre &ret, og til ca. 25-30 mikrogram/degn ved
slutten av det tredje aret. Applikatoren er designet for a4 kunne handteres med en hand og for & gjere
det enklere & fa til en korrekt subkutan innsetting av implantatet.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.  LEGEMIDDELFORM
Implantat til subkutan bruk

Rentgentett, ikke nedbrytbar hvit til gulhvit myk, bayelig stav, 4 cm lang og 2 mm i diameter.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER
4.1 Indikasjon(er)

Antikonsepsjon.
Sikkerhet og effekt er etablert hos kvinner mellom 18 og 40 éar.

4.2 Dosering og administrasjonsmate

Dosering
1 implantat som kan sitte pa plass i tre &r.

Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av Nexplanon er ikke fastsatt hos ungdom under 18 ar.

Administrasjonsmate
Graviditet skal utelukkes for innsetting av Nexplanon

Det anbefales pa det sterkeste at Nexplanon kun skal settes inn og fjernes av helsepersonell som
har gjennomfert oppleering i bruk av applikatoren til Nexplanon og teknikkene for innsetting og
fjerning av Nexplanon implantat. Dersom det er hensiktsmessig bor de ogsa be om tilsyn for de
setter inn eller fjerner implantatet.

For innsetting av implantatet, les noye og folg instruksjonene for innsetting og fjerning av implantatet
i pkt. 4.2 Hvordan sette inn Nexplanon og Hvordan fjerne Nexplanon.

Video som viser innsetting og fjerning av implantatet er tilgjengelig online,
www.nexplanonvideos.eu Vennligst kontakt lokal representant for innehaver av
markedsferingstillatelsen dersom du har spersmél: Organon Norway AS, tlf: +47 24 14 56 60.



http://www.nexplanonvideos.eu/

Dersom du er usikker pa de nedvendige trinnene for a sette inn og/eller fjerne Nexplanon pa en
sikker mate, la veer a utfore prosedyren.

Hvordan bruke Nexplanon

Nexplanon er et langtidsvirkende hormonelt prevensjonsmiddel. Et enkelt implantat settes inn
subkutant og kan sitte pé plass i tre ar. Implantatet ma fjernes senest tre ar etter innsettingsdatoen.
Brukeren skal informeres om at hun kan be om & fa fjernet implantatet nar som helst. Helsepersonell
kan overveie 4 erstatte implantatet tidligere hos tyngre kvinner (se pkt. 4.4.). Etter at implantatet er
fjernet, vil umiddelbar innsetting av et nytt implantat resultere i1 fortsatt preventiv beskyttelse. Dersom
kvinnen ikke ensker & fortsette med & bruke Nexplanon, men fortsatt ensker & forhindre graviditet,
skal en annen prevensjonsmetode anbefales.

Nexplanon-pakningen inneholder et pasientkort ment for kvinnen. Kortet dokumenterer
batchnummeret til implantatet. Helsepersonell oppfordres til & notere innsettingsdatoen, hvilken arm
implantatet er satt inn i, og planlagt dato for fjerning pa pasientkortet. Pasienten ber instrueres til & ta
vare pa pasientkortet pé et sikkert sted, og vise frem kortet ved eventuelle besgk knyttet til implantatet.
Pasientkortet inneholder ogsé instrukser til pasienten om & forsiktig palpere implantatet en gang
imellom for & vere sikker pa implantatets plassering. Pasienter ber bli instruert til & kontakte legen sin
s snart som mulig hvis de pa noe tidspunkt ikke kan kjenne implantatet. Pakningen inkluderer ogsa
klistremerker ment for helsepersonells journalfering som viser batchnummer. Denne informasjonen
ber inkluderes i pasientens elektroniske legejournaler dersom slike brukes.

Grunnlaget for vellykket bruk og péfelgende fjerning av implantatet Nexplanon er en korrekt
og neyaktig utfert subkutan innsetting av implantatet i henhold til instruksjonene.

o Dersom implantatet ikke er satt inn i henhold til instruksjonene og ikke pa den riktige
dagen, kan dette resultere i en utilsiktet graviditet (se pkt. 4.2 Hvordan Nexplanon skal
settes inn og Nar Nexplanon skal settes inn).

e Etimplantat som settes inn dypere enn subkutant (dyp innsetting), vil muligens ikke la
seg palpere, og lokalisering og/eller uttak kan bli vanskelig (se pkt. 4.2 Hvordan
Nexplanon skal fjernes og pkt. 4.4).

Nexplanon-implantatet ber settes inn subkutant LIKE UNDER HUDEN pa innsiden av overarmen pa
den ikke-dominante armen. Innsettingsstedet ligger over tricepsmuskelen ca 8-10 cm fra den mediale
epikondylen til humerus, og 3-5 cm bak (nedenfor) sulcus (fordypningen) mellom biceps- og
tricepsmusklene. Denne plasseringen er ment & unngé de store blodkarene og nervene som ligger i og
omgir sulcus (se figur 2a, 2b og 2c¢).

Umiddelbart etter innsetting skal implantatets tilstedeverelse verifiseres ved palpasjon. I tilfelle
implantatet ikke kan palperes, eller nar det er tvil om at implantatet er pa plass, se pkt. 4.2 Hvordan
Nexplanon skal settes inn, underpunkt «Dersom implantatet ikke er palperbart etter innsetting.

Nar Nexplanon skal settes inn
VIKTIG: Graviditet ma utelukkes for implantatet settes inn.

Tidspunktet for innsetting avhenger av kvinnens nere prevensjonshistorikk pa felgende méte:
Ingen forutgdende bruk av hormonell prevensjon den siste méneden:

Implantatet skal settes inn mellom dag 1 (ferste bledningsdag) og dag 5 i menstruasjonssyklusen, selv
om kvinnen fortsatt blor.

Dersom implantatet settes inn som anbefalt er det ikke nedvendig med stettende prevensjon. Dersom
det avvikes fra anbefalt innsettingstidspunkt, skal kvinnen rades til & bruke en barrieremetode i inntil
7 dager etter innsetting. Dersom samleie allerede har funnet sted, skal graviditet utelukkes.



Bytte fra hormonell prevensjonsmetode til Nexplanon

Bytte fra hormonell prevensjon av kombinasjonstypen (kombinasjonspille, vaginalring eller plaster):
Implantatet ber helst settes inn dagen etter den siste aktive tabletten (den siste tabletten som
inneholder virkestoff) fra den foregdende kombinasjonspillen eller den dagen vaginalringen eller
plasteret fjernes. Implantatet skal senest settes inn dagen etter den vanlige tablettfrie, ringfrie,
plasterfrie pausen eller placebotablettperioden fra den forgaende kombinasjonspillen nar neste periode
skulle ha startet. Ikke alle prevensjonsmetodene (plaster, vaginalring) er nedvendigvis markedsfort i
alle land.

Dersom implantatet settes inn som anbefalt er det ikke nedvendig med stettende prevensjon. Dersom
det avvikes fra anbefalt innsettingstidspunkt, skal kvinnen rades til & bruke en barrieremetode i inntil
7 dager etter innsetting. Dersom samleie allerede har funnet sted, skal graviditet utelukkes.

Bytte fra en prevensjonsmetode som bare inneholder progestogen (gestagenpille, injeksjon, implantat,
eller hormonspiral):
Fordi det er flere typer av rene gestagenmetoder, skal innsettingen av implantatet utferes som felger:
e Prevensjonsmiddel til injeksjon: Implantatet settes inn den dagen den neste injeksjonen skulle
gis.
e Gestagenpille: En kvinne kan bytte fra en ren gestagenpille til Nexplanon hvilken som helst
dag i méneden. Implantatet skal settes inn innen 24 timer etter at den siste tabletten er tatt.
o Implantat/hormonspiral: Implantatet settes inn den samme dagen som det foregadende
implantatet eller hormonspiralen tas ut.

Dersom implantatet settes inn som anbefalt er det ikke nedvendig med stettende prevensjon. Dersom
det avvikes fra anbefalt innsettingstidspunkt, skal kvinnen rédes til & bruke en barrieremetode i inntil
7 dager etter innsetting. Dersom samleie allerede har funnet sted, skal graviditet utelukkes.

Etter svangerskapsavbrudd eller spontanabort:
Implantatet kan settes inn umiddelbart etter svangerskapsavbrudd eller spontanabort.
o Forste trimester: Hvis implantatet settes inn innen 5 dager, er stettende prevensjon ikke

ngdvendig.
e Andre trimester: Hvis implantatet settes inn innen 21 dager, er stettende prevensjon ikke
ngdvendig.

Dersom implantatet settes inn senere enn anbefalt innsettingstidspunkt, skal kvinnen rades til & bruke
en barrieremetode i inntil 7 dager etter innsetting. Dersom samleie allerede har funnet sted, skal
graviditet utelukkes for innsetting.

Etter fodsel:
Implantatet kan settes inn umiddelbart etter fodsel hos bade ammende og ikke ammende kvinner,
basert pé en individuell nytte/risikovurdering.
e Hyvis implantatet settes inn innen 21 dager, er ikke stettende prevensjon nedvendig.
e Hvis implantatet settes inn etter 21 dager etter fedsel, ber kvinnen rades til & bruke en
barrieremetode inntil 7 dager etter innsetting. Hvis samleie allerede har funnet sted, skal
graviditet utelukkes for innsetting.

Hvordan Nexplanon skal settes inn

Grunnlaget for vellykket bruk og senere fjerning av Nexplanon er en korrekt og neyaktig utfert
subkutan innsetting av implantatet i den ikke-dominante armen i henhold til instruksjonene. Bade
helsepersonellet og kvinnen skal vere i stand til & kjenne implantatet under kvinnens hud etter
innsettingen.



Implantatet skal settes inn subkutant rett under huden pa innsiden av den ikke-dominante
overarmen.

e Etimplantat som settes inn dypere enn subkutant (dyp innsetting), vil muligens ikke la seg
palpere, og lokalisering og/eller uttak kan bli vanskelig (se pkt. 4.2 Hvordan Nexplanon skal
fijernes og pkt. 4.4).

o Hyvis implantatet blir satt inn dypt, kan dette forarsake nerve- eller karskade. Dyp eller
feilaktig innsetting har blitt assosiert med parestesier (pa grunn av nerveskade) og migrasjon
av implantatet (fordi det har veert satt inn intramuskuleert eller i muskelfascien), og i sjeldne
tilfeller intravaskuleert.

Innsetting av Nexplanon skal foretas under aseptiske betingelser, og bare av kvalifisert helsepersonell
som er kjent med innsettingsprosedyren. Innsetting av implantatet skal bare foretas med den
forhandsladete applikatoren.

Innsettingsprosedyre

For a sikre at implantatet settes inn rett under huden ber helsepersonellet plassere seg i en
posisjon hvor de tydelig ser hvordan nilen skyves under huden ved i se pa applikatoren fra
siden, og ikke ovenfra armen. Fra siden ses tydelig innsettingen og nilens bevegelser rett under
huden.

For illustrasjonsformal, figurene viser innsiden av den venstre armen.

e La kvinnen ligge pd ryggen pa undersekelsesbordet med
den ikke-dominante armen beyd ved albuen og vendt
utover slik at handen er lagt under hodet hennes (Figur 1).

Figur 1

e Identifiser innsettingsstedet som er pa innsiden av den ikke-dominante overarmen. Innsettingsstedet
ligger over tricepsmuskelen ca. 8-10 cm fra den mediale epikondylen til humerus og 3-5 cm bak
(nedenfor) sulcus (fordypningen) mellom biceps- og tricepsmusklene (Figur 2a, 2b og 2c). Denne
plasseringen er ment & unnga de store blodkarene og nervene som ligger i og rundt sulcus. Dersom det
ikke er mulig 4 sette inn implantatet pa dette stedet (f.eks. hos kvinner med tynne armer) skal det settes
inn sé langt nedenfor sulcus som mulig.



e Lag to merker med en kirurgisk marker: Marker forst punktet der implantatet vil bli satt inn. Marker
deretter et punkt 5 cm proksimalt (mot skulderen) fra det forste punktet (Figur 2a og 2b). Dette andre
punktet (veiledende merke) vil senere fungere som en retningsveileder under innsettingen.

Veiledningsmerke
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Tverrsnitt av venstre overarm, sett fra albuen
Medial (innsiden av armen)
Lateral (utsiden av armen)

e Etter 4 ha merket armen, bekreft at innsettingsstedet er pé riktig sted pd innsiden av armen.

Rengjor huden fra innsettingsstedet til det veiledende merket med et desinfeksjonsmiddel.

Bedov innsettingsomradet (for eksempel med en anestesispray eller ved & injisere 2 ml lidokain 1 %
like under huden langs den planlagte innstikkskanalen).

Ta den sterile forhdndsladete Nexplanon-applikatoren med implantatet i ut av blisterpakningen.
Inspiser etter brudd pa emballasjen for bruk, ved en visuell sjekk etter skader (f.eks. revet, punktert,

osv.). Steriliteten kan vare kompromittert hvis emballasjen har synlige skader. I sa fall skal du ikke
bruke applikatoren.



Hold applikatoren rett ovenfor nalen pa den
ruglete overflaten. Fjern den gjennomsiktige Lilla glidebryter
beskyttelseshetten ved & skyve den horisontalt i (ke ror enda)
pilens retning vekk fra nalen (Figur 3). Dersom

hetten ikke losner lett ber ikke applikatoren

brukes. Du skal se det hvite implantatet ved & se
inn 1 tuppen pé nélen. Ikke beror den lilla
skyveren fq?r du har stukket h.ele nilen . —_ d

subkutant inn under huden, siden dette vil ﬁ’\ —T\ 1
trekke nalen tilbake og frigjere implantatet fra
applikatoren for tidlig.

Dersom den lilla skyveren blir berert for tidlig,
start prosedyren pa nytt med en ny Nexplanon-
applikator.

Figur 3

Med den ledige handen din, strekk huden rundt
innsettingsstedet mot albuen (Figur 4).
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Figur 4

Implantatet skal innsettes subkutant rett
under huden (se pkt. 4.4).

For i veere sikker pa at implantatet blir satt
inn rett under huden, ber innsetter plassere
seg slik at man kan se innferingen av nélen,
ved 4 se pa applikatoren fra siden og ikke
ovenfra og ned mot armen. Fra siden ses

tydelig innsettingen og nilens bevegelser rett <30°
under huden (se Figur 6).

Stikk nélespissen inn i huden lett vinklet mindre

enn 30° (Figur 5a).
Figur 5a



Sett inn nalen til avfasingen (skra &pning av
nélespissen) er rett under huden (og ikke lenger)
(Figur 5b). Hvis du stikker nalen dypere ned enn
avfasingen, trekk néla tilbake til bare avfasingen
er under huden.

Senk applikatoren til den er i nesten horisontal
stilling. For & forenkle subkutan plassering, loft
huden med nalen samtidig som du lar nélen gli
inn 1 dens fulle lengde (Figur 6). Du kan fole lett
motstand, men ikke bruk for mye kraft. Hvis
nélen ikke fores inn i sin fulle lengde, vil
implantatet ikke settes ordentlig inn.

Hyvis nélespissen stikker ut av huden for
innsettingen er fullfert, skal nilen trekkes
tilbake til subkutan stilling for fullfering av
innsettingsprosedyren.

Hold applikatoren i samme stilling med nélen fort
inn 1 sin fulle lengde (Figur 7). Om nedvendig
kan du bruke den frie handen til & stabilisere
applikatoren.

Figur 5b

<
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Las opp den lilla skyveren ved & trykke den litt
ned (Figur 8a). For skyveren helt tilbake til den
stopper. Ikke beveg ) pa applikatoren
mens du beveger pa den lilla skyveren
(Figur 8b). Implantatet er né i sin endelige
subkutane posisjon, og nalen er last inne i selve
applikatoren. Applikatoren kan né fjernes
(Figur 8c).

Hyvis applikatoren ikke holdes i samme posisjon
under prosedyren eller om den lilla skyveren ikke
blir trukket helt tilbake til den stopper, vil ikke
implantatet bli fullstendig innsatt og kan stikke ut
fra innsettingsstedet.

Hvis implantatet stikker ut fra innsettingsstedet, fjern
implantatet og gjennomfer en ny prosedyre i det
samme innsettingsstedet med en ny applikator. Ikke
skyv det utstikkende implantatet tilbake inn i
innsettingsstedet.

Figur 8a

Implantat

Figur 8b
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Figur 8c



e Sett pé et lite selvklebende plaster over
innsettingsstedet

e Verifiser alltid tilstedevarelsen av implantatet
i kvinnens arm umiddelbart etter innsetting
ved palpasjon. Ved & palpere begge endene av
implantatet, skal du vaere i stand til & bekrefte at
den 4 cm lange staven er satt inn (Figur 9). Se

avsnittet under «Dersom implantatet ikke kan
palperes etter innsetting».
P ) D

Figur 9

Be kvinnen om & palpere implantatet.

o Legg pa en steril kompress med en trykkbandasje for & minimere blamerker. Kvinnen kan fjerne
trykkbandasjen etter 24 timer og det lille plasteret over innsettingsstedet etter 3-5 dager.

e Fyll ut pasientkortet og gi det til kvinnen for oppbevaring. Fyll ogsa ut klistremerkene og fest dem
til kvinnens legejournal. Dersom elektronisk journal brukes, skal informasjonen pa klistremerkene
lagres der.

e Applikatoren er bare til engangsbruk og ma kastes pa en adekvat mate i henhold til lokale krav til
handtering av biologisk avfall.

Dersom implantatet ikke kan palperes etter innsetting:

Dersom du ikke kan kjenne implantatet eller er i tvil om dets tilstedevarelse, kan det hende at

implantatet ikke er satt inn eller det kan ha blitt satt inn dypt:

e Undersek applikatoren. Nélen skal vaere trukket helt tilbake og bare den lilla tuppen pa
obturatoren skal vere synlig.

e Bruk andre metoder for & bekrefte dets tilstedevarelse. Gitt implantatets rentgentette egenskap er
egnede metoder for lokalisering todimensjonal rentgen og rentgen computertomografi
(CT skanning). Ultralydskanning (USS) med et hayfrekvent lineart lydhode (10 MHz eller mer)
eller magnetisk resonanstomografi (MRI) kan brukes. I tilfelle implantatet ikke kan bli funnet ved
disse billedmetodene, rades det til & verifisere implantatets naervar ved 4 male nivaet av
etonogestrel i en blodpreve fra kvinnen. Hvis dette er tilfelle, kontakt den lokale representanten
for innehaver av markedsferingstillatelsen som vil gi informasjon om prosedyren.

o Inntil du har verifisert tilstedevarelsen av implantatet, ma kvinnen bruke en ikke-hormonell
prevensjonsmetode.

e Implantater som er innsatt dypt skal bli lokalisert og fjernet s& fort som mulig for & unnga
muligheten for migrering (se pkt. 4.4).

Hvordan Nexplanon skal fjernes

Fjerning av implantatet skal kun bli utfert under aseptiske forhold av helsepersonell som er kjent med
fjerningsteknikken. Dersom fjerningsteknikken er ukjent for deg, kontakt den lokale
representanten for innehaver av markedsferingstillatelsen, Organon Norway AS,

TIf: +47 24 14 56 60, for ytterligere informasjon.

For fjerningsprosedyren innledes, ber helsepersonellet vurdere plasseringen av implantatet. Verifiser

den neyaktige plasseringen av implantatet i armen ved & palpere.

Dersom implantatet ikke er palperbart, se pasientkortet eller pasientjournalen for & verifisere hvilken

arm implantatet er satt inn i. Dersom implantatet ikke er palperbart s& kan det veere satt dypt i armen
10



eller ha migrert. Vurder om det kan ligge i naerheten av blodarer og nerver. Fjerning av ikke-
palperbare implantater skal bare bli utfert av helsepersonell som har erfaring med a fjerne dypt
innsatte implantater og er kjent med & lokalisere implantatet og armens anatomi. Kontakt den lokale
representanten for innehaver av markedsferingstillatelsen, Organon Norway AS, for ytterligere
informasjon.

Se avsnitt under angdende «Lokalisering og fjerning av et ikke-palperbart implantaty dersom
implantatet ikke kan palperes.

Prosedyre for fjerning av et implantat som kan palperes

e For illustrasjonsformaél, figurene viser innsiden av den venstre armen

e Lakvinnen ligge pa ryggen pa
underspkelsesbordet. Armen skal vare plassert
med albuen beyd og hdnda under hodet (eller sa
nerme som mulig) (se Figur 10).

e Finn implantatet ved & palpere. Trykk ned enden
av implantatet nermest skulderen (Figur 11) for &
stabilisere den, en bule skal vises som indikerer
tuppen av implantatet som er naermest albuen.
Dersom tuppen ikke popper opp, kan fjerning
av implantatet bli vanskelig og skal utferes av Figur 10
personer med erfaring med & fjerne dypt innsatte
implantater. Kontakt den lokale representanten for
innehaver av markedsferingstillatelsen, Organon
Norway AS, for ytterligere informasjon.

e Merk den distale enden (enden naermest albuen)
med for eksempel en kirurgisk marker. l

e Rens fjerningsomradet med antiseptisk lgsning. P D

Figur 11

P, proksimal (mot skulderen)
D, distal (mot albuen)

e Bedov omradet med for eksempel med 0,5 til
1 ml lidokain 1 % der snittet skal legges
(Figur 12). Pass pé at lokalanestesi injiseres
under implantatet for & holde det neer
hudoverflaten. Injeksjon av lokale anestesimidler
over implantatet kan gjore fjerningen

vanskeligere.
r

Figur 12
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Trykk ned enden av implantatet neermest

skulderen (Figur 13) for & stabilisere det
gjennom prosedyren. Start over den enden av
implantatet naermest albuen, og lag et
langsgaende snitt (parallelt med implantatet) pa
2 mm mot albuen. Ver forsiktig sa ikke tuppen

av implantatet kuttes av.

Figur 13

Tuppen av implantatet skal komme ut av
innsnittet. Dersom det ikke kommer, skyv

implantatet forsiktig mot snittet til tuppen blir
synlig. Ta tak i implantatet med en pinsett og

om mulig fjern implantatet (Figur 14). Hvis
nedvendig, fjern forsiktig fast sittende vev fra
tuppen av implantatet ved hjelp av stump
disseksjon. Dersom tuppen av implantatet ikke
vises etter en stump disseksjon, lag et snitt inn i

vevskapselen rundt implantatet og sa fjern

implantatet med pinsetten (Figur 15 og 16). Figur 14

Figur 15 Figur 16

e Huvis tuppen av implantatet ikke er synlig i snittet, for en pinsett forsiktig inn i snittet
(fortrinnsvis en buet arteriepinsett med buen pekende oppover) overfladisk inn i snittet
(Figur 17).

e Forsiktig ta tak i implantatet og vipp pinsetten over i den andre hdnden (Figur 18).

e Med en annen pinsett, disseker forsiktig vevet rundt implantatet og ta tak i implantatet
(Figur 19). Implantatet kan sa fjernes.

o Dersom det ikke gir a fa tak i implantatet, stopp prosedyren og henvis kvinnen til
helsepersonell med erfaring med kompliserte fjerninger eller kontakt den lokale
representanten for innehaver av markedsferingstillatelsen, Organon Norway AS.
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Figur 19

Figur 17 Figur 18

o Bekreft at hele staven, som er 4 cm lang, har blitt fjernet ved & male dens lengde. Det har
vaert rapporter pa implantater som har brukket mens de har veert i pasientens arm. [ noen
tilfeller har disse vart vanskelige & fjerne. Dersom en del av implantatet (mindre enn 4 cm)
blir fjernet, skal den gjenverende delen fjernes ved a folge instruksjonene i dette punktet.

e Dersom kvinnen gnsker & fortsette & bruke Nexplanon, kan et nytt implantat settes inn
umiddelbart etter at det gamle implantatet er fjernet ved a bruke det samme snittet sa lenge
dette er korrekt plassering (se pkt. 4.2 Hvordan skifte ut Nexplanon).

o Etter at implantatet er fjernet, lukk snittet med en steril selvklebende sarforbinding.

e Legg pa en steril kompress med en trykkbandasje for & minimere blamerker. Kvinnen kan
fjerne trykkbandasjen etter 24 timer og den sterile selvklebende sarforbindingen etter
3-5 dager.

Lokalisering og fjerning av et ikke-palperbart implantat

Det har veert sporadiske rapporter pa at implantatet har forflyttet seg. Vanligvis omfatter dette mindre
forflytninger i forhold til den originale plasseringen (se ogsé pkt. 4.4), men kan medfere at implantatet
ikke kan palperes pé det stedet det var satt inn. Et implantat som har blitt satt inn dypt eller som har
forflyttet seg, kan muligens ikke palperes. Derfor kan billeddiagnostikk, som beskrevet under, vaere
nedvendig for lokalisering.

Et ikke-palperbart implantat skal alltid vaere lokalisert for det gjores forsek pa & fjerne det. Gitt
implantatets rentgentette egenskap, er passende metoder for lokalisering omfattet av todimensjonal
rentgen og rentgen computertomografi (CT). Ultralydskanning (USS) med et hagyfrekvent linezert
lydhode (10 MHz eller mer) eller magnetisk resonanstomografi (MRI) kan brukes. Nar implantatet er
lokalisert i armen skal det fjernes av helsepersonell som har erfaring med & fjerne dypt innsatte
implantater og som er kjent med armens anatomi. Bruk av ultralydveiledning under fjerningen ber
overveies.

Dersom implantatet ikke kan finnes i armen etter omfattende forsek pa lokalisering, ber det
overveies om billedteknikker for brystregionen skal tas i bruk, fordi det i ekstremt sjeldne tilfeller har
veert rapportert om forflytninger til karstrukturer i lungene. Dersom implantatet blir lokalisert i
brystregionen, kan det vaere nedvendig med kirurgiske eller endovaskulare prosedyrer for & fjerne det.
Helsepersonell som er kjent med brystregionens anatomi ma konsulteres.

Dersom disse billedmetodene skulle svikte i lokaliseringen av implantatet, kan fastsettelse av nivaet av
etonogestrel i blodet brukes for & verifisere implantatets tilstedevarelse. Vennligst kontakt den lokale
representanten for innehaver av markedsferingstillatelsen for videre veiledning.

Dersom implantatet forflytter seg inne i armen, kan fjerningen nedvendiggjere et mindre kirurgisk
inngrep med et storre snitt eller en kirurgisk prosedyre i en operasjonssal. Fjerning av implantater som
er satt inn dypt skal utferes med forsiktighet for & forhindre skade p& dypere nerve- eller karstrukturer
iarmen.

Ikke-palperbare og dypt innsatte implantater skal fjernes av helsepersonell som er kjent med
armens anatomi og fjerning av dypt innsatte implantater.
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Undersekende kirurgi uten kunnskap om den eksakte lokalisering av implantatet frarades pa
det sterkeste.

Kontakt den lokale representanten for innehaver av markedsferingstillatelsen for videre veiledning.

Hvordan skifte ut Nexplanon
Umiddelbar utskiftning kan gjeres etter fjerning av det tidligere implantatet og gjeres pd samme mate
som innsettingsprosedyren beskrevet i pkt. 4.2. Hvordan Nexplanon skal settes inn.

Det nye implantatet kan settes inn i den samme armen og i det samme snittet som det tidligere
implantatet ble fjernet fra, si lenge innsettingsstedet er pa den riktige plassen, ca 8-10 cm fra den
mediale epikondylen til humerus og 3-5 cm bak (under) sulcus (se pkt. 4.2 Hvordan sette inn
Nexplanon). Dersom det samme snittet brukes for & sette inn et nytt implantat, skal innsettingsstedet
bedeves ved a injisere et anestetikum (f.eks. 2 ml lidokain (1 %) rett under huden). Begynn ved snittet
som ble laget for fjerning, fortsett langs «innstikkskanalen» og folg de neste trinnene i
innsettingsinstruksjonene.

4.3 Kontraindikasjoner

Aktiv vengs tromboembolisk sykdom.

Kjente eller mistenkte ondartede tilstander som er kjennshormonsensitive.

Naverende eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne).

Névarende eller tidligere alvorlig leversykdom sa lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert.
Udiagnostisert vaginalbledning.

Overfolsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Hvis noen av de nedenfor nevnte forhold/risikofaktorer er til stede, skal fordelene ved bruk av
progestogen veies mot den mulige risiko i hvert enkelt tilfelle og diskuteres med kvinnen for hun
bestemmer seg for 4 starte med Nexplanon. I tilfelle det inntreffer en forverring, eksaserbasjon eller
forste forekomst av noen av disse forhold skal kvinnen kontakte helsepersonell som deretter avgjer om
bruken av Nexplanon skal avbrytes.

Brystkarsinom
Risikoen for brystkreft aker generelt med ekende alder. Ved bruk av kombinasjonspiller er det en liten

okning i risikoen for & 4 diagnosen brystkreft. Denne gkningen i risiko forsvinner gradvis i lapet av
10 ar etter at man slutter med p-piller, og den er ikke avhengig av behandlingstidens lengde, men av
kvinnens alder nar hun bruker p-piller. Det forventede antall diagnostiserte tilfeller per 10 000 kvinner
som bruker kombinasjonspiller (opp til 10 &r etter avsluttet behandling) sammenlignet med ikke-
brukere i samme periode, er i de respektive aldersgruppene beregnet til: 4,5/4 (16-19 ar), 17,5/16 (20-
24 ar), 48,7/44 (25-29 ar), 110/100 (30-3 ar), 180/160 (35-39 ar) og 260/230 (40-44 ar). Risikoen hos
brukere av prevensjonsmetoder som bare inneholder progestogener er muligens av samme
storrelsesorden som den som er assosiert med kombinasjonspiller. For disse metodene er imidlertid
bevismaterialet mindre -utvetydig. Sammenlignet med risikoen for noen gang i livet 4 fa brystkreft, er
den gkte risikoen som assosieres med p-pillebruk liten. De tilfellene av brystkreft som diagnostiseres
hos brukere av p-piller er ofte mindre fremskredet enn hos dem som ikke har brukt p-piller. Den gkte
risikoen som er observert hos p-pillebrukere kan skyldes en tidligere diagnose, biologiske effekter av
p-pillen eller en kombinasjon av disse.

Leversykdom
Hvis akutte eller kroniske leverfunksjonsforstyrrelser opptrer, ber kvinnen henvises til spesialist for

underseokelse og rid.

14



Trombotiske og andre vaskulere hendelser

Epidemiologiske undersekelser har assosiert bruk av p-piller av kombinasjonstypen (@strogen og
progestogen) med en gket insidens av vengs tromboembolisme (VTE, dyp venetrombose og
lungeemboli) og arteriell tromboembolisme (ATE, myokardinfarkt og iskemisk slag). Den kliniske
relevansen av disse funnene for etonogestrel (den biologisk aktive metabolitten til desogestrel) brukt
til antikonsepsjon som gestagen alene med fravaer av egstrogenkomponent er ukjent.

Begrensede epidemiologiske data antyder ikke en gkt risiko for VTE eller ATE hos kvinner som
bruker implantatet. Det har imidlertid vert rapporter etter markedsfering pd VTE og ATE hos kvinner
som har brukt implantater med etonogestrel. Det anbefales & utrede risikofaktorer som er kjent for &
oke risikoen for VTA og ATE.

Kvinner med tidligere tromboembolisk sykdom ber gjeres oppmerksomme pa muligheten for
tilbakefall. Implantatet ber tas ut hvis en trombose oppstar. Det ber ogsa overveies om implantatet skal
tas ut ved langvarig immobilitet pd grunn av kirurgi eller sykdom.

Forhgyet blodtrykk

Dersom vedvarende hypertensjon utvikler seg ved bruk av Nexplanon, eller dersom en signifikant
okning av blodtrykket ikke svarer tilstrekkelig pa hypertonibehandling, ber bruken av Nexplanon
avbrytes.

Effekt pa karbohydratmetabolisme

Bruken av progestogenholdige prevensjonsmidler kan ha en effekt pa perifer insulinresistens og
glukosetoleranse. Derfor ber kvinner med diabetes overvakes neye de forste manedene de bruker
Nexplanon.

Kloasma

Kloasma kan av og til forekomme, spesielt hos kvinner som tidligere har hatt kloasma under
graviditet. Kvinner med kloasmatendens ber unngé sol eller ultrafiolett straling nér de bruker
Nexplanon.

Kroppsvekt
Den antikonsepsjonelle effekten av Nexplanon er relatert til plasmanivaene av etonogestrel, som er

omvendt relatert til kroppsvekten og synker med tiden etter innsetting. Den kliniske erfaring hos
tyngre kvinner det tredje brukeraret er begrenset. Derfor kan det ikke utelukkes at den
antikonsepsjonelle effekten hos disse kvinnene det tredje &ret kan vaere lavere enn hos kvinner med
normal vekt. Helsepersonell kan derfor overveie a bytte ut implantatet tidligere hos tyngre kvinner.

Komplikasjoner ved innsetting

Det har vert rapportert om implantater som forflytter seg fra innsettingsstedet inne i armen. Dette kan
veere relatert til en dyp innsetting (se pkt. 4.2 Hvordan Nexplanon skal settes inn) eller ytre krefter
(f.eks. manipulering av implantatet eller kontaktidretter). Det har ogsa veert sjeldne rapporter etter
markedsfering pa implantater lokalisert inne i blodkarene i armen og lungearterien. Dette kan vare
relatert til dype innsettinger eller intravaskulere innsettinger. I tilfeller der implantatet har forflyttet
seg fra innsettingsstedet inne i armen, kan lokalisering av implantatet vere vanskeligere og uttaket kan
kreve et starre snitt eller en kirurgisk prosedyre i en operasjonssal. I tilfeller der implantatet har
forflyttet seg til lungearterien, kan det vaere nedvendig med en endovaskuler eller kirurgisk prosedyre
for & fjerne det (se pkt. 4.2 Hvordan Nexplanon skal tas ut). Dersom implantatet ikke kan palperes pa
noe tidspunkt, skal det lokaliseres og fjerning anbefales sa snart det er medisinsk hensiktsmessig. Hvis
implantatet ikke fjernes, kan prevensjon og progestogenrelaterte bivirkninger fortsette utover den tid
kvinnen ensker det.

Implantatet kan stetes ut, spesielt dersom det ikke settes inn i overensstemmelse med instruksjonene
gitt i pkt. 4.2 ”Hvordan Nexplanon skal settes inn”, eller som folge av en lokal betennelsesreaksjon.
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Ovarialcyster
Med alle lavdoserte hormonelle prevensjonsmidler kan utvikling av follikler forekomme, og av og til

kan follikkelen fortsette & vokse utover den storrelsen den ville oppna i en normal syklus. Vanligvis
forsvinner disse forsterrede folliklene spontant. Ofte er de asymptomatiske; i noen tilfeller er de
forbundet med lette buksmerter. De krever sjelden kirurgisk behandling.

Ektopiske svangerskap

Den beskyttelsen som tradisjonelle progestogenholdige prevensjonsmidler gir mot ektopisk
svangerskap er ikke s& god som med p-piller av kombinasjonstypen, noe som har vert forbundet med
den hyppige forekomsten av ovulasjoner ved bruk av disse midlene. Til tross for at Nexplanon
hemmer ovulasjonen, bar ektopisk svangerskap tas i betraktning som differensialdiagnose hvis
kvinnen far amenoré eller buksmerter.

Psykiatriske lidelser

Nedstemthet og depresjon er velkjente bivirkninger ved bruk av hormonelle prevensjonsmidler (se

pkt. 4.8). Depresjon kan vaere alvorlig og er en velkjent risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og
selvmord. Kvinner ber rades til & kontakte lege ved humerendringer og depressive symptomer, selv
kort tid etter oppstart av behandlingen.

Andre tilstander

Folgende tilstander har vaert rapportert bade under svangerskap og ved bruk av kjennshormoner, men
en sammenheng med bruk av progestogener er ikke fastslatt: ikterus og/eller pruritus relatert til
kolestase, gallesten, porfyri, systemisk lupus erytematosus, hemolytisk uremisk syndrom, Sydenhams
chorea, herpes gestationes, otoskleroserelatert herselstap og (arvelig) angiogdem.

Medisinsk undersgkelse/konsultasjon

Fer innsetting eller gjeninnsetting av Nexplanon ber en fullstendig medisinsk anamnese (inkludert
familieanamnese) foretas og graviditet skal utelukkes. Blodtrykket ber méles og en klinisk
undersekelse utfores med hensyn pa kontraindikasjonene (pkt. 4.3) og advarslene (pkt. 4.4) Det
anbefales at kvinnen kommer tilbake til en medisinsk kontroll tre méneder etter at Nexplanon er satt
inn. Ved denne kontrollen ber blodtrykket méles og man ber sperre kvinnen om hun har spersmél eller
plager eller har opplevd bivirkninger. Behov for ytterligere periodevise kontroller tilpasses den enkelte
kvinne etter klinisk skjonn. Implantatet ber palperes ved hver kontroll. Kvinnen ber instrueres til &
kontakte legen sé fort som mulig dersom hun ikke kan palpere implantatet sitt nar som helst mellom
kontrollene.

Kvinnen ber informeres om at Nexplanon ikke beskytter mot hiv (aids) og andre seksuelt overforte
sykdommer.

Redusert effekt ved samtidig medisinering
Effekten av Nexplanon kan reduseres nar andre legemidler som reduserer plasmakonsentrasjonen av
etonogestrel brukes samtidig (se pkt. 4.5).

Endringer i bledningsmensteret

Under bruk av Nexplanon er det sannsynlig at kvinnene far endringer i bledningsmensteret som er
uforutsigbare pa forhind. Disse kan omfatte forekomst av et uregelmessig bledningsmenster
(fravaerende, sjeldnere, hyppigere eller kontinuerlig), og endringer i bledningens intensitet (redusert
eller okt) eller varighet. Amenoré ble rapportert hos ca. 1 av 5 kvinner mens 1 av 5 andre kvinner
rapporterte om hyppig og/eller forlenget bledning. Det bledningsmensteret som erfares i de forste

3 manedene antyder vanligvis det fremtidige bledningsmensteret for mange kvinner.

Informasjon, radgivning og bruk av bledningsdagbok kan bedre kvinnens aksept av
bledningsmensteret. Evaluering av bladningen ber foretas ved behov og kan inkludere en
undersekelse for 4 ekskludere gynekologisk sykdom eller graviditet.

Implantat som er brukket eller beyd in situ
Det har vert rapporter pé brukne eller beayde implantater, som kan ha blitt forarsaket av ytre krefter,
mens disse har vert i pasientens arm. Det er ogsa rapportert om migrasjon av fragment fra et brukket
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implantat. Basert pa in vitro-data kan frigivningsraten for etonogestrel gke noe nér implantatet er
brukket eller bayd. Denne endringen forventes ikke & ha klinisk betydning.

Nar et implantat er brukket ber det imidlertid fjernes, og det er viktig at det fjernes i sin helhet. Se
pkt. 4.2 for prosedyrer tilknyttet fjerning av implantat (enten palperbart eller ikke palperbart).

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Merk: Man ber slé opp i preparatomtalen for legemidler som gis samtidig for & identifisere potensielle
interaksjoner.

Andre legemidlers effekt pd Nexplanon

Interaksjoner kan forekomme med legemidler som induserer mikrosomale enzymer, noe som kan
resultere i gkt clearance av kjennshormoner og som kan fere til menstruasjonsbledning og/eller
sviktende prevensjon.

Handtering

Enzyminduksjon kan observeres allerede etter f4 dagers behandling. Maksimal enzyminduksjon blir
vanligvis observert innen fa uker. Etter oppher av legemiddelbehandling, kan enzyminduksjon
vedvare i ca. 4 uker.

Kvinner som fér enzyminduserende legemidler eller naturlegemidler, ber underrettes om at effekten av
Nexplanon kan bli redusert. Det er ikke nedvendig & fjerne implantatet, men kvinnene tilrades & bruke
en ekstra ikke-hormonell prevensjonsmetode i den tiden slike legemidler administreres, og i 28 dager
etter avsluttet behandling for & oppné maksimal beskyttelse.

Folgende interaksjoner har veert rapportert i litteraturen (hovedsakelig med kombinerte
prevensjonsmidler, men av og til ogséd med prevensjonsmidler som bare inneholder progestogen,
inkludert Nexplanon):

Substanser som oker clearance av hormonelle prevensjonsmidler (nedsatt effekt av hormonelle
prevensjonsmidler ved enzyminduksjon), f.eks.:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin og legemidler mot hiv/HCV som
efavirenz, boceprevir, nevirapin, og muligens ogsa felbamat, griseofulvin, okskarbazepin, topiramat
og preparater som inneholder naturlegemidlet Johannesurt (Hypericum perforatum).

Substanser med variabel effekt pd clearance av hormonelle prevensjonsmidler

Mange kombinasjoner av hiv-proteasechemmere og ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere,
inkludert kombinasjoner med HCV-hemmere, kan gke eller redusere plasmakonsentrasjoner av
progestogener, inkludert etonogestrel, nar de administreres sammen med hormonelle
prevensjonsmidler. Nettoeffekten av disse endringene kan vaere klinisk relevante i noen tilfeller.

Derfor ber man slé opp i forskrivningsinformasjonen for legemidler mot hiv/HCV som skal gis
samtidig, for 4 identifisere potensielle interaksjoner og eventuelle relevante anbefalinger. Dersom det
er noen tvil, ber tilleggsprevensjon av barrieretypen brukes av kvinner som blir behandlet med
proteasehemmere eller ikke-nukleoside reverstranskriptaseshemmere.

Substanser som reduserer clearance av hormonelle prevensjonsmidler (enzymhemmere)

Samtidig administrering av sterke (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin) eller moderate
(f.eks. flukonazol, diltiazem, erytromycin) CYP3A4-hemmere, kan gke serumkonsentrasjonene av
progestogener, inkludert etonogestrel.

Effekter av Nexplanon pé andre legemidler
Hormonelle prevensjonsmidler kan pdvirke visse andre legemidlers metabolisme. Folgelig kan
plasma- og vevskonsentrasjoner enten gke (f.eks. ciklosporin) eller minske (f.eks. lamotrigin).
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Laboratorieparametere

Data samlet fra bruk av kombinasjonspiller har vist at prevensjonshormonene kan péavirke visse
laboratorieparametere, inkludert biokjemiske parametere pa lever-, tyroidea-, binyre- og nyrefunksjon,
plasmanivaer av (berer) proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og
lipid/lipoproteinfraksjoner, parametere pa karbohydratmetabolisme og parametere pd koagulasjon og
fibrinolyse. Endringene forblir vanligvis innenfor normalomradet. I hvilken grad dette ogsé gjelder
prevensjonsmidler som bare inneholder progestogen er ikke kjent.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Nexplanon er ikke indisert under graviditet. Dersom graviditet oppstar under bruk av Nexplanon, skal
implantatet fjernes. Dyrestudier har vist at svaert haye doser gestagene substanser kan forarsake
maskulinisering av kvinnelige fostre. Omfattende epidemiologiske studier har ikke avslert noen okt
risiko for misdannelser hos barn fedt av kvinner som brukte p-piller for graviditeten, eller for noen
teratogene effekter nar p-piller har veert brukt ved en feiltagelse under graviditeten. Selv om dette
trolig gjelder for alle p-piller er det ikke klart om det ogsa er tilfelle for Nexplanon.

Bivirkningsdata for ulike etonogestrel- og desogestrelholdige preparater (etonogestrel er en metabolitt
til desogestrel) indikerer ikke en gkt risiko.

Amming

Kliniske data indikerer at Nexplanon ikke pavirker produksjonen av eller kvaliteten (konsentrasjonene
av protein, laktose eller fett) pa brystmelk. Imidlertid skilles smé& mengder etonogestrel ut i
morsmelken. Basert pé et gjennomsnittlig daglig melkeinntak pa 150 ml/kg, vil den gjennomsnittlige
daglige dosen etonogestrel som overfores til barnet vere ca. 27 ng/kg/dag beregnet etter en méaneds
frigivning av etonogestrel. Dette tilsvarer ca. 2,2 % av den vektjusterte daglige dosen hos moren og ca.
0,2 % av den beregnede absolutte dosen hos moren. Deretter vil konsentrasjonen av etonogestrel i
melk avta over tid i lopet av ammeperioden.

Det finnes begrensede langtidsdata pa 38 barn hvis medre fikk satt inn et implantat i lepet av 4. til

8. uke etter fodselen. Barna fikk brystmelk i en gjennomsnittlig periode pé 14 maneder og ble fulgt
opp til de var 36 maneder gamle. Evaluering av vekst og fysisk og psykomotorisk utvikling viste ingen
forskjeller sammenlignet med brysternarte barn hvis medre brukte spiral (n=33). Ikke desto mindre
skal utvikling og vekst hos barnet folges noye. Basert pa tilgjengelige data kan Nexplanon brukes
under amming.

4.7 Pavirkning av evnen til 4 kjere bil og bruke maskiner

Pa bakgrunn av den farmakodynamiske profilen forventes ingen eller ubetydelig effekt pa evnen til &
kjere bil eller bruke maskiner ved bruk av Nexplanon.

4.8 Bivirkninger

Under bruk av Nexplanon er det sannsynlig at kvinner vil fa endringer i sitt bledningsmenster som er
uforutsigbare pa forhind. Disse kan omfatte forekomst av et uregelmessig bledningsmenster
(fravaerende, sjeldnere, hyppigere eller kontinuerlige), og endring i bledningens intensitet (redusert
eller gkt) eller varighet. Amenoré ble rapportert hos 1 av 5 kvinner mens 1 av 5 andre kvinner
rapporterte hyppig og/eller forlenget bledning. Av og til har kraftig bledning vaert rapportert. I kliniske
studier har bledningsforandringer veert den mest vanlige grunnen til & avslutte behandlingen (ca.

11 %). Det bledningsmensteret som erfares i de forste 3 ménedene er i store trekk retningsgivende for
fremtidig bledningsmenster for mange kvinner.

Mulige relaterte bivirkninger som har veert rapportert i kliniske studier er listet opp i tabellen nedenfor.
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Bivirkninger i henhold til MedDRA terminologi'
Organklasse
Sveert vanlige Vanlige Mindre vanlige
=1/10) (=1/100 til < 1/10) (= 1/1000 til < 1/100)
Infeksigse og parasittaere vaginal infeksjon faryngitt, rhinitt,
sykdommer urinveisinfeksjon
Forstyrrelser i hypersensitivitet
immunsystemet
Stoffskifte og okt appetitt
ern&ringsbetingede
sykdommer
Psykiatriske lidelser nedstemthet, angst,
affektlabilitet, sevnloshet,
nervgsitet,
nedsatt libido,
Nevrologiske sykdommer | hodepine svimmelhet migrene, somnolens
Karsykdommer hetetokter
Gastrointestinale abdominale smerter, oppkast,
sykdommer kvalme, forstoppelse,
flatulens diaré
Hud og akne alopesi hypertrikose,
underhudssykdommer utslett, kloe
Sykdommer i muskler, ryggsmerte, artralgi,
bindevev og skjelett myalgi,
muskelskjelettsmerter
Sykdommer i nyre og dysuri
urinveier
Lidelser i kjennsorganer og | emme bryst, dysmenoré, genital utflod,
brystsykdommer brystsmerte ovarialcyster vulvovaginalt ubehag,
uregelmessig galaktoré, forsterrede
menstruasjon bryster, genital kloe
Generelle lidelser og smerter pa pyreksi,
reaksjoner pa implantasjonsstedet, gdem
administrasjonsstedet reaksjon pa
implantasjonsstedet,
tretthet, influensalignende
sykdom,
smerte
Undersokelser vektokning vektreduksjon

"Den mest hensiktsmessige MedDRA terminologi (versjon 10.1) er listet opp for & beskrive en viss bivirkning.
Synonyme eller relaterte forhold er ikke listet opp, men bar ogsa tas i betraktning.

Ved overvéking etter markedsfering har en klinisk relevant stigning i blodtrykket veert observert i
sjeldne tilfeller. I tillegg har idiopatisk intrakraniell hypertensjon vert rapportert. Seborré har ogsa
vert rapportert. Anafylaktiske reaksjoner, urtikaria, angiogdem, forverring av angiogdem og /eller
forverring av arvelig angiogdem kan forekomme.

Folgende bivirkninger er rapportert i forbindelse med innsetting eller fjerning av implantatet:
Innsetting eller fjerning av implantatet kan forarsake blamerker, inkludert hematom i noen tilfeller,
mild lokal irritasjon, smerte eller kloe.

Innsetting av implantatet kan forarsake vasovagale reaksjoner (som f.eks. hypotensjon, svimmelhet
eller synkope).
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Fibrose pé innstikksstedet kan forekomme, det kan dannes et arr eller en abscess kan utvikles.
Parestesier eller parestesilignende hendelser kan forekomme. Utstetning eller forflytning av
implantatet har vert rapportert, inkludert i sjeldenhet til brystveggen. I sjeldne tilfeller har implantatet
blitt funnet inne i blodkarsystemet inkludert lungearterien. I noen tilfeller der implantater har veert
funnet i lungearterien har det vaert rapportert brystsmerter og/eller respirasjonsproblemer (slik som
dyspné, hoste, hemoptyse), andre tilfeller har veert rapportert som asymptomatiske (se pkt. 4.4).
Dersom instruksjonene ikke folges (se pkt. 4.2), kan feilinnsetting, vanskelig lokalisering og
vanskeligheter med uttak av implantatet forekomme. Kirurgisk intervensjon kan vere nedvendig nér
implantatet skal tas ut.

I sjeldne tilfeller har ektopiske svangerskap veert rapportert (se pkt. 4.4).

Hos kvinner som bruker p-piller (orale kombinasjonspiller) har flere (alvorlige) bivirkninger veert
rapportert. Disse omfatter: vengse tromboemboliske sykdommer, arterielle tromboemboliske
sykdommer, hormonavhengige tumorer (f.eks. leversvulster, brystkreft) og kloasma. Noen av disse
omtales mer detaljert i pkt. 4.4.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjor det mulig &
overvéke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til &
melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjores via meldeskjema som finnes pé nettsiden til
Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding.

4.9 Overdosering

Et implantat skal alltid tas ut for et nytt settes inn. Det foreligger ingen tilgjengelig data pa
overdosering av etonogestrel. Det har ikke veart rapportert alvorlige skadelige effekter ved
overdosering av p-piller i alminnelighet.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER
5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Antikonseptiva, hormoner, systemiske, progestogener,
ATC-kode: GO3AC08

Virkningsmekanisme

Implantatet Nexplanon er et ikke-nedbrytbart, rentgentett implantat til subkutan bruk som inneholder
etonogestrel, og er forhdndsladet i en steril engangsapplikator.

Etonogestrel er den biologisk aktive metabolitten til desogestrel, et progestogen som er mye brukt i p-
piller. Det stammer strukturelt fra 19-nortestosteron og binder seg med hey affinitet til
progesteronreseptorer i malorganene. Den svangerskapsforebyggende effekt av etonogestrel oppnas
hovedsakelig ved hemming av ovulasjonen. Ovulasjoner ble ikke observert i de to ferste bruksérene
og bare sjelden i det tredje aret. I tillegg til 4 hindre ovulasjon forarsaker ogsé etonogestrel endringer i
cervixsekretet som hindrer spermienes passasje.

Klinisk effekt og sikkerhet

Kliniske studier ble utfert pa kvinner mellom 18 og 40 ar. Skjent det ikke ble gjort noen direkte
sammenligning, viste det seg at den preventive effekten er minst like god som den som er kjent for
kombinasjonspiller. I kliniske studier ble det ikke observert noen graviditeter i 35057 sykluser med
eksponering; den observerte Pearl Index er 0,00 (95 % konfidensintervall: 0,00-0,14). Likevel ma man
vaere klar over at i praksis er det ingen metode som kan sies & vaere 100 % effektiv. Denne hoye
graden av antikonsepsjon oppnds blant annet fordi at den antikonseptive effekten av Nexplanon ikke
er avhengig av et doseringsregime som kvinnen selv ma overholde. Den antikonseptive effekten av
etonogestrel er reversibel, noe som vises ved at normal menstruasjonssyklus raskt kommer tilbake
etter at implantatet er tatt ut. Selv om etonogestrel hindrer ovulasjon, blir ikke ovarieaktiviteten helt

20



nedregulert. Gjennomsnittlige gstradiolkonsentrasjoner forblir over det nivaet man ser i tidlig
follikkelfase. I en toarig studie der bentettheten hos 44 brukere ble sammenlignet med en
kontrollgruppe pa 29 brukere av spiral, ble det ikke observert negative effekter pd benmasse. Ingen
klinisk relevante effekter pa lipidmetabolisme har vert observert. Bruk av progestogenholdige
prevensjonsmidler kan ha effekt pa insulinresistens og glukosetoleranse. Kliniske studier indikerer
videre at brukere av Nexplanon har mindre smertefulle menstruasjonsbledninger (dysmenoré).

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon
Etter innsetting av implantatet absorberes etonogestrel raskt til kretslgpet. Ovulasjonshemmende

konsentrasjoner nds innen 1 degn. Maksimal serumkonsentrasjon (mellom 472 og 1270 pg/ml) nés
innen 1-13 dager. Utlgsningshastigheten fra implantatet avtar med tiden. Som et resultat av dette
synker serumkonsentrasjonene raskt i lopet av de ferste manedene. Ved slutten av det ferste aret er
gjennomsnittskonsentrasjonen malt til ca. 200 pg/ml (intervall 150-261 pg/ml), som langsomt synker
til 156 pg/ml (intervall 111-202 pg/ml) ved slutten av det tredje aret. Variasjonene som har vaert
observert i serumkonsentrasjonene kan delvis skyldes forskjeller i kroppsvekt.

Distribusjon

Etonogestrel har en plasmaproteinbinding pa 95,5-99 %, hovedsakelig til albumin og i mindre grad til
kjennshormonbindende globulin. Det sentrale og totale distribusjonsvolumet er henholdsvis 27 1 og
220 1 og endrer seg nesten ikke under bruk av Nexplanon.

Biotransformasjon

Etonogestrel gjennomgar hydroksylering og redusering. Metabolittene konjugeres til sulfater og
glukuronider. Dyrestudier viser at enterohepatisk kretslop sannsynligvis ikke bidrar til den
progestogene aktiviteten til etonogestrel.

Eliminasjon

Etter intravenes administrasjon av etonogestrel er den gjennomsnittlige halveringstiden ca. 25 timer og
serum clearance er ca. 7,5 l/time. Béde clearance og halveringstid forblir konstant i
behandlingsperioden. Utskillelsen av etonogestrel og dens metabolitter, enten som frie steroider eller
som konjugater skjer via urin og faeces (ratio 1,5: 1). Etter innsetting pa ammende kvinner, skilles
etonogestrel ut 1 brystmelk med en melk/serum ratio pa 0,44-0,50 i de ferste fire ménedene. Hos
ammende kvinner er den gjennomsnittlige overgang av etonogestrel til barnet ca. 0,2 % av den
estimerte absolutte daglige moderdosen av etonogestrel (2,2 % ved normerte verdier per kg
kroppsvekt). Konsentrasjonene viser en gradvis og statistisk signifikant nedgang over tid.

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Toksikologiske studier viste ingen andre effekter enn de som kan forklares pa bakgrunn av de
hormonelle egenskapene til etonogestrel, uavhengig av administrasjonsmate.

6. FARMASOYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Implantat

Kjerne:

Etylenvinylacetatkopolymer (28 % vinylacetat, 43 mg)
Bariumsulfat (15 mg)

Magnesiumstearat (0,1 mg)

Overflate:
Etylenvinylacetatkopolymer (15 % vinylacetat, 15 mg)
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6.2  Uforlikeligheter
Ikke relevant
6.3 Holdbarhet

5ar
Nexplanon skal ikke settes inn etter den utlepsdatoen som er angitt pa den indre emballasjen.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares i den originale blisterpakningen.

6.5 Emballasje (type og innhold)

Blisterpakningen inneholder et implantat (4 cm langt og 2 mm i diameter) som er forhdndsladet i en
nal av rustfritt stal i en steril engangsapplikator ferdig til bruk. Applikatoren med implantatet er pakket
i en blisterpakning av gjennomsiktig polyetylenetereftalatglykol (PETG) forseglet med et lag av
polyetylen med hey tetthet (HDPE). Innholdet i blisterpakningen er sterilt dersom ikke pakningen er

skadet eller apnet.

Pakningssterrelser: Kartong med 1 blisterpakning, kartong med 5 blisterpakninger.
Ikke alle pakningssterrelser vil nedvendigvis bli markedsfert.

6.6  Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen handtering

Se pkt. 4.2.

Applikatoren er bare til engangsbruk.

Ikke anvendt legemiddel samt avfall ber destrueres i overenstemmelse med lokale krav.
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